
 

 

 

คู่มือการใช้งาน 
เครื�องวดัอุณหภูมแิละความชื�น รุ่น PONPE 490 

 
การใช้งาน 

1. ปิดฝาช่องใสแบตเตอรี�ทางดา้นหลงั โดยเลื�อนตามทิศทางที�ติดไวที้�ฝา 

2. ปุ่มใชง้าน 

a. (MODE) : ใชใ้นการเขา้สู่โหมดตั�งเวลา วนั เดือน  

b. (ADJ) : ใชใ้นการปรับค่าในการตั�งเวลา วนั เดือน 

c. (MEMORY) : ใชใ้นการดูค่าตํ�าสุด สูงสุด ของค่าที�อ่านได ้

d. (RESET) ดา้นหลงัเครื�อง : ใชใ้นการเคลียร์ค่าต่างๆ ที�ตั�งไว ้และคา่สูงสุด ตํ�าสุด ที�บนัทึก 

3. กดปุ่ม MODE คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาที เพื�อเขา้สู่โหมดการตั�งค่า หลงัจากนั�นตวัเลขหนา้จอจะกระพริบเพื�อใหป้รับค่านาที 

โดยกดปุ่ม ADJ และกด MODE อีกครั� งหลงัจากไดค้่าที�ตอ้งการแลว้ หนา้จอก็จะกระพริบในส่วนของชั�วโมง, โหมดแสดง

เวลา, เดือน และวนัที� ซึ�งสามารถปรับค่าไดต้ามกระบวนการดงักล่าว 

4. ในสภาวะอ่านค่าปกติ (สญัลกัษณ์ : ระหวา่งชั�วโมงและนาที จะกระพริบ) กดปุ่ม MODE เพื�อเขา้สู่โหมดการตั�งค่าการ

เตือน (สญัลกัษณ์ : ระหวา่งชั�วโมงและนาที จะไม่กระพริบ) กดปุ่ม ADJ เพื�อเปิดหรือปิดโหมดการตั�งค่าการเตือน และเขา้

สู่โหมดการตั�งเวลาเตือนโดยกดปุ่ม MODE คา้งอีก 2 วนิาที หลงัจากนั�นก็สามารถตั�งเวลาการเตือนเหมือนกบัขอ้ 3 

5. หากเครื�องอยูใ่นโหมดการตั�งค่าการเตือน และเครื�องวดัอุณหภูมิ ความชื�นไม่ถูกตั�งค่า โดยการกดปุ่มใดๆ เลย เครื�องจะ

กลบัไปสู่โหมดการวดัค่าอตัโนมติัภายใน 1 นาที 

6. ในสภาวะเครื�องอยูใ่นโหมดการวดัค่า สามารถกดปุ่ม ADJ เพื�อดูวนัที� และ เดือน หลงัจากนั�นเครื�องจะกลบัมาสู่ในโหมด

การวดัค่าโดยอตัโนมติัภายใน 3 วนิาที 

7. กดปุ่ม MEMORY 1 ครั� งเพื�อดูค่าสูงสุด กดอีก 1 ครั� งเพื�อดูค่าตํ�าสุด และ หากกดคา้งไว ้2 วนิาที เครื�องจะทาํการเคลียร์ค่าที�

บนัทึก 

PONPE

https://www.ponpe.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99/p
https://www.ponpe.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99.html



